
VW2106 – Descarga del condensador de baja potencia 
 

Si el VW2106 no enciende aun cuando las baterías estén en buenas condiciones, es necesario que el 

condensador de baja potencia deba descargarse completamente, para encenderse nuevamente de 

modo correcto. 

Estos son los pasos: 

1. Abra la tapa de la batería y retire las baterías del soporte. 

 

2. Inserte una varilla o enchufes de 6,00” (150 mm) como se muestra en la foto de abajo y vuelva a 

colocar la tapa. 
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3. Espere un par de segundos, retire la tapa y vuelva a colocar las baterías. 

 

4. Encienda el VW2106 y entonces debería arrancar bien, las Unidades y la Temperatura del 

piezómetro B deben de mostrarse en la pantalla.  

5. Como alternativa a la varilla de acero, la instalación de enchufes pequeños con una longitud de 

150 mm (6,0 pulgadas) también funcionará para descargar el condensador. 

 

          


